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NAPOMENA: Tokom elektrolize treba paziti da ne dođe do prekida strujnog  

kruga (najčešće smanjenjem razine u teglici) ili doticanja bakrenih elektroda u  

Coulombmetru. 
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U međuvremenu se 

potenciometrijskom titracijom 

0,1 mol dm–3 NaOH 

određuje početna 

koncentracija sumporne 

kiseline. Uključi se pH-metar 

(upute su dane u prilogu, str. 

91). Na magnetsku miješalicu 

se stavi čašica (100 cm3) s 

alikvotom od 25 cm3 

priređene sumporne kiseline. 

U čašicu se stavi magnet i 

uroni elektroda pH-metra. 

Bireta s lužinom primakne se 

iznad čašice. Titracija počinje 

u jako kiselom području, pa 
je početna vrijednost pH ~1. 
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Nije potrebno zapisivati 

mjerenja dok pH ne prijeđe 3, 

kada se zapisuje prvi par 

vrijednosti pH i utrošenog 

volumena lužine. Kako je kod 

titracije jake kiseline jakom 

lužinom promjena pH oko 

točke ekvivalencije nagla, 

nakon pH = 3 titrira se 

najmanjim mogućim 

dodatkom lužine – jednom 

kapi. Titracija se prekida prije 

nego što pH dosegne 10, jer 

rad u vrlo lužnatom području 
može oštetiti elektrodu.
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